
Journal of Thermal Analysis, Vol. 47 (1996) 623-632 

SIMULTANE T H E R M I S C H E  ANALYSE AN GROflEN 
PROBEN 

G. Matuschek, H. Utschick, Ch. Namendo~ G.Briiuer 1 und 
A. Kettrup 

GSF Forsehungszentrum ffir Umwelt und Gesundheit GmbH Neuherberg, Institut f/Jr 
Okologisehe Chemie, PF 1129, D--85758 Obersehlei~heim, Deutschland 
tNETZSCH-Ger~itebau GmbH, Wittelsbaeherstr. 42, D-95100 Selb, Deutschland 

Abstract 

The investigation of wastes, pollutants, contaminated soil, etc. in preparation of their thermal 
disposal or decontamination is related to several problems. Due to the heterogeneity of the sam- 
ple materials, thermoanalytieal measurements, using standard sample amounts of about 20- 
50 mg do not lead to reliable results. For this reason, a new thermoanalytical device for about 
100 g sample amount was developed. The "Macro STA 419", was constructed and built for si- 
multaneous TG- and DTA-investigations with direct coupled measuring techniques for gas analy- 
sis (MS/GC-MS). The new developed device is introduced, some problems and their solutions 
are discussed and the function of the device is shown. 
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Problemstellung 

Im Bereich der Reststoff-,Boden- und Altlastenanalytik sowie deren Bewer- 
tung hinsichtlich der Gef'~rdungspotentiale bestehen erhebliche Forschungsde- 
fizite. Dies gilt besonders hinsichtlich der thermischen Entsorgung bzw. 
Sanierung. Zur Untersuchung derartiger Probleme eignen sich im Prinzip die 
Methoden der Thermischen Analyse, Differenzthermoanalyse (DTA) und Ther- 
mogravimetrie (TG), vor allem in ihrer Kopplung mit empfindlichen gasana- 
lytischen Techniken, wie z.B. der Massenspektrometrie (MS) [1]. Mit diesen 
Mrglichkeiten lassen sich die thermischen Prozesse unter w~lbaren at- 
mosph~irischen Bedingungen untersuchen bzw. simulieren, wobei alle nStigen 
Informationen gewonnen werden krnnen. 

Mit der inzwischen erfolgten Entwicklung dieser thermoanalytischen 
Methoden zu Pr~isionstechniken ging jedoch eine Miniaturisierung der 
Mel~zellen und eine Minimierung der Probenmengen einher, so dal~ nur wenige 
Milligramm des zu untersuchenden Materials nrtig und mrglich sind. 

Die in dem o.g. Problernkreis anfallenden Proben, z.B. Miill oder kon- 
taminierte Brden, sind jedoch stets heterogene Stoffe wechselnder Zusammen- 
setzung. Angesichts des Aufkommens dieser Stoffe irn Tonnen-Mal~stab waren 
die Ergebnisse, gewonnen an wenigen Milligramm, weder repr~isentativ noch 
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aussagef~hig. Bei einem solchen r von etwa I: 10 l~ stellen 
die daraus gezogenen Schlufffolgerungen keine verl~il~lichen Grundlagen zur 
Beurteilung der Gef~rdungen dar. 

A p p a r a t u r  

Ein giinstigeres 0bertragungsverh~iltnis wird nur durch eine grSl~ere appara- 
tive Dimensionierung realisiert. Dies konnte aber nicht nur durch eine lineare 
Vergr6f~erung der Baugruppen einer iJblichen thermoanalytischen Apparatur 
geschehen. Gegen/Jber einer solchen waren prinzipielle Uberlegungen bzgl. 
Ofensystem, Temperaturerfassung, Sp/ilgasf/ihrung und vor allem Kopplungs- 

Abb.  1 Prinzipbild der Makro-STA 419-Apparatur 
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mSglichkeiten fiir weitergehende Analysentechniken wie Massenspektrometrie 
und Gaschromatographie notwendig. Auf dieser Basis entstand die "Makro- 
STA 419"-Apparatur (Hersteller: Fa. NETZSCH-Geditebau GmbH), die in 
Abb. 1 im Prinzip dargestellt ist. 

In einem mehrstufigen Ofensystem, das eine Maximal-Temperatur von 
1200~ gestattet, ist das Gro6probentdigersystem in einem Rohr aus Alumini- 
umoxid angeordnet. Die Me6zelle aus dem gleichen Material hat ein Volumen 
von 170 cm 3, wobei sich das o.g. 0bertragungsverh~iltnis wesentlich giinstiger 
gestaltet: bei einer Dichte von 1 g cm -3 wiirde es "nur" noch in der GrSI]enord- 
nung von 1:105, bei gr~36eren Materialdichten entsprechend giinstiger, liegen. 

Das gesamte Probentragersystem ist mit einer evakuierbaren Waage verbun- 
den. In der Me6zelle, die in Abb. 2 dargestellt ist, befinden sich drei Pt/PtRh- 
Thermoelemente, die als DTA- Mef~stellen gegen~iber einem Referenzthermoele- 
ment in einem ReferenzkSrper wirken und somit einen 0berblick fiber die en- 
ergetischen Vorg~inge in der Probe im Verlauf der Aufheizung gestatten. Die 
Thermoelemente sind durch keramische H/Jlsen vor aggressiven Einfl~issen 
geschfitzt. 

Probe 

Probenthermoelement 

Gasausl&sse 

Gasverteilungsraum 

Referenzthermoelement 

ReferenzkSrper 

Reaktionsgas 

Abb. 2 Probentrfiger und Megzelle 
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Abb. 3 Interface System zur Kopplung mit MS und GC/MS-System 

Abb. 4 Temperatur-Differenzen zwischen den DTA-Mefistellen 1 und 3 (MiRe und Rand- 
n~ihe des Probenraumes) bei 300~ bei der Aufheizung yon jeweils 100 g Aluinium- 
oxid-Pulver 
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Am Boden der MeBzelle sind Glockenb6den angebracht, durch die ein iner- 
tes oder reaktives Gas in die Probe einstr6mt. Durch diese Konstruktion wird 
gesichert, dab einerseits alle Probenanteile gegeniiber der gew/ihlten At- 
mosph~ire gleichberechtigt sind und andererseits die durch Verdampfung oder 
Zersetzung entstehenden fliichtigen Produkte aktiv aus dem Probenraum zu den 
nachgeschalteten Analyseneinheiten transportiert werden. Dadurch ist der in- 
tensive Kontakt der Probe mit einem Reaktionsgas sowie eine schnelle, nicht 
durch Diffusionsphlinomene beeintdichtigte Detektion der freigesetzten Stoffe 
gewahrleistet. Ein Spfilgasstrom zwischen dem bereits erwiihnten keramischen 
Schutzrohr und der Meflzelle verbessert den W~irmekontakt. 

Der konische Deckel der MeBzelle fokussiert den Gasstrom aus der 
Mellzelle und leitet ihn durch die Offnung an das neu entwickelte Interface, das 
in Abb. 3 dargestellt ist. Durch eine besondere Beheizung des Ofenkopfes wird 
eine Kondensation der freigesetzten Produkte vermieden, so dab deren Weiter- 
leitung zu den nachgeschalteten Analysensystemen ohne Vedinderung ihrer 
Zusammensetzung erfolgen kann. 

Abb. 5 Thermiseher Homogenisator in Schnittbildern 

Problem der T e m p e r a t u r - l n h o m o g e n i t ~ t  

Infolge der gr6Beren Dimensionierung des Probenraumes sind W~irmetrans- 
portschwierigkeiten in diesem und damit Temperaturgradienten innerhalb der 
Probe unvermeidlich. Die dadurch bewirkten Temperaturdifferenzen zwischen 
den DTA-Mel~stellen 1 und 3, also zwischen der Mitte und der Randnahe der 
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Meflzelle, sind in Abb. 4 in Abh~ingigkeit von Heizrate und Spfilgas-Art, 
dargestellt. Die gezeigten Verh~iltnisse gelten fiir Aluminiumoxid-Pulver. Bei 
anderen Probenmaterialien und damit anderen spezifischen W~irmekapazi~ten 
und W~irmeleitf'~ihigkeiten, sind die auftretenden Temperaturdifferenzen anders, 
in der Tendenz jedoch gleich. 

Die somit zustande kommenden Temperatur- Inhomogenit~iten im Proben- 
raum sind also abhgngig yon den Probeneigenschaften und den Versuchs- bedin- 
gungen. Die Folgen sind: 

- eine zu erwartende schlechte Separierfiihigkeit der Effekte in TG- und 
DTA-Kurven, 

- eine mangelnde Differenzierungs mGglichkeit zwischen der stoffiichen 
HeterogeniNt des Probenmaterials und der Heterogenitiit der Ergebnisse infolge 
groger Temperaturdifferenzen. 

Ein Einsatz aus gut w~irmeleitfiihigem und chemisch resistentem Material im 
Probenraum, yon uns als "thermischer Homogenisator" bezeichnet, vermindert 
die beschriebene Temperatur-InhomogeniNt wirkungsvoll. Dieser Homogenisa- 
tor ist in Abb. 5 gezeigt und besteht aus zusammengesteckten Platten aus Alu- 
miniumnitrid (AIN)-Keramik, die bei 20~ eine W~irmeleitfahigkeit yon 
150 W m -~ K -~ aufweist. Die Wirkung desselben ist in der unteren Kurve der 
Abb. 4 gezeigt: die Temperatur differenzen werden um den Faktor 5 verrnindert. 

Den Einfluf~ des thermischen Homogenisators auf die TG-, DTA- und MS- 
Signale bei der,Zersetzung yon Calciumoxalat-Hydrat zeigen die Kurven der 
Abb. 6. Es wird deutlich, dab die drastische Verringerung der Temperaturdif- 
ferenzen im Probenraum zu einer Verringerung der Verschmierung der TG- und 
MS-Signale ftihrt. 

Gasana ly t i s che  M e s s u n g e n  

Um die Nachweisempfindlichkeit der Kopplung zum Massenspektrometer 
zu testen, wurden jeweils 100 g Aluminiumoxidperlen mitjeweils 1 bzw. 10 mg 
Naphthalin und Phenanthren belegt und diese einer Aufheizung bis 1000~ un- 
terworfen. Die gewonnenen Ergebnisse sind in der Abb. 7 dargestellt. Aus den 
thermoanalytischen Kurven ist die Freisetzung der Schadstoffe in keiner Weise 
ersichtlich, die gekoppelten Analysentechniken lassen aber eine eindeutige Be- 
stimmung zu. 

Ausb l i ck  

Die dargestellten Untersuchungen sind nur ein kleiner Ausschnitt aus den 
bisherigen Tests. Die Ergebnisse bestatigen die getroffene konstruktive LGsung 
bezfJglich Eignung ffJr die beabsichtigten und eingangs genannten Aufgabenge- 
biete. Vorstellbar sind deshalb auch solche Einsatzgebiete, wie 
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- Vorarbeiten zu emissionsmindernden Maf~nahmen, 
- Simulation thermischer Prozesse, 
- Ausgasen yon Abf~illen und Deponiegfitern unter Lagerbedingungen 

und viele andere. 

Zum gegebenen Zeitpunkt werden wir fiber diesbeziigliche Erfahrungen 
berichten. 
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